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ANLEITUNG 
MESSBESTECK RESTHÄRTE-INDIKATORTEST 

 
 
 
 
Gebrauchsanweisung 
 
1. Messgefäß mit dem zu prüfenden Wasser spülen und bis zur 5 ml Markierung füllen. 
2. Zwei Tropfen Indikatorlösung hinzufügen, und umschwenken. 
3. Messgefäß auf der Farbskala aufsetzen und einem Farbvergleichswert zuordnen. 
 
Bitte beachten Sie, der Messwert wird in französischer Härte angegeben, hier die 
Umrechnungsformel, um den Wert für deutsche Härte zu ermitteln:  
 
Umrechnungsformel Wasserhärte 
 
Deutsche Härtegrade – französische Härtegrade: 
1°dH = 1,78°fH oder: 1°fH = 0,56°dH 


