ANLEITUNG
MESSBESTECK SULPHAT-INDIKATORTEST

Gebrauchsanweisung

1.

Messgefald mit dem zu prufenden Wasser spulen und bis zur 5 ml Markierung fallen.
3 Tropfen Reagenz Sulphate A zugeben und vorsichtig umschwenken, um

2. Schaumbildung zu vermeiden

3. Einen gestrichenen Loeffel N.1 Reagenz Suplhate B hinzufigen und umschwenken

4. Nach 10 Min. Reaktionszeit nochmals umschwenken.

5. Messgefal senkrecht auf die linke Seite der Farbskala stellen und verschieben bis die
Farbe der Wasserprobe einer Farbe auf der rechten Seite der Skala entspricht.
Entsprechende Konzentration in ppm Cyanursaure an der Farbvergleichsskala
ablesen.
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